HEINE OMEGA 600

Das Wichtigste iIn KUrze

Wir sagen Danke, dass Sie sich fiir das neue HEINE OMEGA 600 entschieden haben
und wiinschen viel Erfolg und Freude bei der Arbeit mit lhrem neuen Instrument.

Wenn Sie lhre Erfahrungen oder Entdeckungen mit uns teilen méchten, wiirden wir
uns sehr daruiber freuen: #heine #iuseheine #OMEGAG600
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USB-C- Helligkeitsregler
Anschluss An/Aus, stufenlose Helligkeit
Aufladen mit von 3-100%, und visionBOOST
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Das Video ,,Einstellung des OMEGA 600“ erklart Schritt fiir Schritt,
wie Sie das Instrument an lhre persénlichen Bediirfnisse anpassen.

www.heine.com



HEINE OMEGA 600
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Kopfband Héheneinstellung

Feststellhebel fir
Optikeinheit
Sowohl fir Hohe
als auch Abstand

Blendenhebel

HEINE Diffusor,
kleines, mittleres und
groBes Leuchtfeld

Beleuchtungshdhen-
verstellung

Hebel zur Einstellung der stereo-
skopischen HEINE Technologie
Bestmogliche 3D-Bildgebung flr jede
PupillengréBe und auBere Peripherie

Flip-Up Funktion der
Optikeinheit

Zur Interaktion mit dem
Patienten

Okulare mit Klickverschluss
Um lhre Sicht zu optimieren,

kénnen Sie die montierten Mitbeobachter-Spiegel

Linsen mit +2D gegen die ™1
mitgelieferten neutralen
Linsen OD austauschen
Staubschutzkappe fir

Kopfband Weiteneinstellung Frontscheibe
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